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Pase la tarjeta RFID

Haga clicen [Probar] L3 Haga en clic [@®]1

para salir de la cabina , retire el cartucho

Introduzca la informacién Después de la prueba,
" confirme que el umbral sea "
Afiada 200pL Inserte el cartucho y Coloque una

de muestra pretratada empuje la palanca para _ .""_ o e etiqueta de sellado

bloquearlo Verifique y haga clic en [Siguientel Haga clic en [Auditorial | " |
o A Generar informe de prueba Consulte la normativa

: - . local para la eliminacién
Haga clic en [Siguientel Haga clic en [Comenzarl de material infeccioso
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Tubo 1 (tapa verde): Tu 2 (tapa rfcoja):

Proteinasa K (sello de aluminio): Tubo 1 (tapa verde): Tubo 2 (tapa roja):
El kit contiene PK. El kit contiene el tubo 1. Algunos kits de productos contienen el tubo?2.
Inserte PK en el cartucho como se muestra. Inserte el tubo 1 en el cartucho como se muestra. Si el kit contiene el tubo 2,

insirtelo en el cartucho como se muestra.

CONSEJOS

*. RAPIDOS

Confirme la orientacion de los tubos de reactivos y presionelos para que se ajusten firmemente al cartucho.

L /
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CONSEJOS
’. RAPIDOS

Tubo 1 (tapa verde):

Tubo1 (tapa verde): Tubo 2 (tapa roja):
El kit contiene el tubo 1. Algunos kits de productos contienen el tubo 2.
Inserte el tubo 1 en el cartucho como se muestra. Si el kit contiene el tubo 2,

insértelo en el cartucho como se muestra..

Confirme la orientacion de los tubos de reactivos y presionelos para que se ajusten firmemente al cartucho.

~
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Proceso de Preparacion de
Hisopos de Secrecion
OCU Ia I'/ O I'a I/ N a Sa I (UmEcezcaEIINCE Bisnpe con Soicon Saling Utilice el segundo hisopo para recoger

L D e S S R R e secreciones orales. Mezcle bien el hisopo en la
conjuntivales y nasales. Mezcle bien el hisopo en : P

la solucion de preservacion de muestras.

solucion de preservacion de muestras.

Aplicable a:

® Panel Respiratorio Felino 5-en-1
FHV-1, FCV, M.felis, C.felis, B.bronchiseptica
® Panel Respiratorio Felino 2-en-1

Solucion

FHV-1, FCV 'I 2 de preservacio

Solucion de muestras

o - Panel Respiratorio Canino 6-en-1 de preservacio
de muestras

CDV, CPIV, CAV-2, CIV, Mycoplasma,
B.bronchiseptica

® CDV Prueba Kit

CDhV Mezcle dos hisopos en la solucion de preservacion de
muestras por turno (unos 10s cada uno) y retirelos

r
k' Rapidos

Gire un hisopo alrededor del parpado
inferior 3 veces para la recogida de
muestra ocular. Evite muestrear después
de la tincion con fluoresceina en los 0jos.
Durante la toma de muestras orales,
intente llegar a la faringe.

\_

~

_l Solucion
~de preservacion
de muestras

7

Tome 0.2 ml de sobrenadante con un cuentagotas para la prueba



Proceso de Preparacion
de Hisopos Fecales

Aplicable a:
@ Kit de Prueba FPV
FPV Tome heces rectales con un hisopo humedecido
© Panel Gastrointestinal Felino 2-en-1 con solucion salina, o tome muestras fecales con Mezcle bien el hisopo en la solucion de
un hisopo, cubriendo aproximadamente 1/2 a preservacion de muestras
FPV, FCoV 2/3 de la punta del hisopo
o Panel Gastrointestinal Canino 2-en-1
CPV, CCV
o Panel Gastrointestinal Felino 5-en-1 o

FPV, FCoV, FeChPV, FBoV-1, FeAstV
Solucion

C?n:sejos dF preservacion
“' Rapidos —w - de muestras
Inserte un hisopo humedecido con | |

solucion salina en el recto y girelo 3 veces. o)
Asegurese de que la muestra cubra menos S
de 2/3 de la cabeza del hisopo. Tome el Centrifugar
sobrenadante claro después de centrifugarJ

.

Solucion

de muestras

Centrifugar a 8000—12000 rpm durante 5 minutos Tome 0.2 ml de sobrenadante con un cuentagotas para la

prueba




Desechar
Conservar

m F
Proceso de Preparacion de
V 4 w m Utilice un gotero desechable para dispensar 0.2 ml de Centrifugar a 12000 rpm durante 2 minutos. Desechar el
I_Iq u Ido de Lavado IntEStl nal liguido de lavado intestinal en el tubo 3 sobrenadante y conservar el precipitado

Aplicable a:

® Panel de Parasites Gastrointestinal 4-en-1

G.lambia, T.foetus, Cryptosporidia, P.hominis

@ - Panel de Parasitos Gastrointestinal 2-en-1

G.lambia. T.foetus Use un gotero desechable nuevo para anadir 0.6 mi Coloque el tubo 3 en el mezclador vortex durante 3 minutos y
; de solucion de preservacion del tubo 2 al tubo 3 centrifugue a 12000 rpm durante 2 minutos

@ Panel Gastrointestinal Felino 4-en-1 Panel
FCoV, FPV, G.lambia, T.foetus

® Kit de Prueba de Toxoplasma
T.gondii

Use un gotero desechable nuevo para tomar 0.2 ml
de sobrenadante para la prueba3
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Proceso de
Preparacion de Heces

Tome la muestra fecal con un hisopo, cubriendo

aproximadamente 1/2 a 2/3 de la punta del hisopo Mezcle bien el hisopo en el tubo 1

Aplicable a:

8 Panel de Parasites Gastrointestinal 4-en-1
G.lambia, T.foetus, Cryptosporidia, P.hominis

® Panel de Parasitos Gastrointestinal 2-en-1

|_=+— Desech
G.lambia, T.foetus \ sechar

'_ Conservar

. Kit de Prueba de Toxoplasma Use un gotero desechable para tomar 0.2 ml de Centrifugar a 12000 rpm durante 2 minutos. Desechar
T.gondii mezcla del tubo 1 y dispensarlo en el tubo 3 el sobrenadante y conservar el precipitado

COnsejos
4 Rapidos -

Inserte un hisopo humedecido con solucion
salina normal en el recto y girelo 3 veces.
Asegurese de que la muestra cubra menos
de 2/3 de la punta del hisopo. Tome el
sobrenadante claro después de la
centrifugacion..

® Panel de Gastrointestinal Felino 4-en-1
FCoV, FPV, G.lambia, T.foetus

4

Use un gotero desechable nuevo para  Coloque el tubo 3 en el mezclador vortex Use un nuevo gotero desechable
afiadir 0.6 ml de solucién de durante 3 minutos y centrifUguelo a para tomar 0.2 mL del
preservacion del tubo 2 al tubo 3 12000 rpm durante 2 minutos. sobrenadante para la prueba.
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Proceso de Preparacion de , M.

de preservacion
de Muestras

Sangre con EDTA

_ Recoja sangre y coldquela en un tubo Ahada 0.4 ml de sangre anticoagulada con
Apllcable d.: con EDTA. Tape el tubo y mézclelo EDTA en la solucién de preservacion
_ . invirtiendolo 3~5 veces. usando un gotero desechable.

¢ Kit de Prueba de Leptospira

Leptospira
e KitdePrueba de Leishmania

Leishmania
& Panel 2-en-1 Toxo/B.henselae

e Solucion

T.gOﬂdH, B.henSEIBE de presewacién

r de Muest =5
o Panel 2-en-1 Toxo/Lepto SEEREE Solucién

de preservacion

T.gondii, Leptospira de Muestra$

® Panel de ETV Canina 2-en-1

Mezclar
B.canis, B.gibsoni

¢ Panel 2-en-1 FIVI FelV Mézclelo bien invirtiéndolo 2—-3 minutos o Tome 0.2ml de |la mezcla con un
FeLV. FIV coléquelo en el mezclador vortex. gotero para la prueba.
o ' Panel de Tamizaje Sanguineo Felino 6-en-1
FeLV, FIV, Mhm, Mhf, Mtc, B.henselae "
e Panel de ETV Canina 6-en-1 .3 Rapidos ‘\

B.canis, B.gibsoni, E.canis, M.haemocanis, Use solo tubos con EDTA.

A.phagocytophilum, H.canis Evite usar sangre coagulado.
No pipetee una gran cantidad de burbujas. .




Proceso de
Preparacion de Orina

Transfiera 3ml de orina a dos tubos de

centrifugacion usando un gotero de 1ml.

Aplicablea :
e Kit de Prueba de Leptospira
Leptospira

Solucién
de preservacion Centrifugar !
de Muestra Tubo
(Urina)

Seleccion del Tipo de Muestra

1-2 semanas después de la infeccion Mas de 2 semanas después de la infeccién 0.1 ml de solucion de preser\racién

Use un gotero de 0.2 ml para anadir

Los niveles de anticuerpos en | 5 |eptospira puede permanecer en los (Orina) a cada tubo de centrifugacion.

sangre aumentan rifones y excretarse en la orina.
gradualmente mientras el

cuerpo elimina leptospira.

& SeInanas Tiempo de infeccion

Urina

Sangre + Urina

e Desechar

o>
Centrifugar Conservar

Centrifugar a 8000-12000 rpm durante 3
minutos. Deseche el sobrenadante con un
gotero de 1 ml y conserve el precipitado.

Cologue el tubo en el mezclador vortex hasta
disolver el precipitado (1-3 minutos). Alternativamente,

use un gotero para mezclar el precipitado.

Tome 0.2 ml de la mezcla para |la prueba EL "'H



Proceso de Preparacion de
Muestra Mixta de Orina y
Sangre con EDTA

Aplicable a:

e Kit de Prueba de Leptospira
Leptospira

Seleccion del Tipo de Muestra

1-2 semanas después de la infeccion Mas de 2 semanas despuiesde la infeccion

Los niveles de anticuerpos en sangre
aumentan gradualmente mientras el
cuerpo elimina leptospira.

La leptospira puede permanecer
en los rifiones y excretarse en la

orina.
2S‘im’m Tiempo de Infeccién
Sangre
o Urina
Sﬂl'lgl:B + Urina

e w . .5
Desechar ==

ware _
it 5 Conservar . .
— -

Centrifugar

Use un gotero de 1 ml para anadir Centrifugar a 8000 rpm  durante
1.5 ml de orina a un tubo de minutos. Deseche el sobrenadante con

centrifugacion. gotero de 1 ml y conserve el precipitado.

I Solucion |

le preservacion

 de Muestra
(Sangre)

[T
i |
e
L 'n;_'_“i!
Centrifugar

" Tubo Mezclar

Coloque el tubo en el mezclador vortex hasta
Use un gotero de 0.2 ml para . 9 :
ibas i disolver el precipitado (1-3minutos).
anadir 0.1 ml de solucion de

. Alternativamente, use un gotero para mezclar el
preservacion (Sangre) al tubo. orecipitado.

U.S..e g s GEiEtoN 0 2 nipPdte Mezcle con un gotero. Tome 0.2
anadir 0.1 ml de sangre

anticoagulada con EDTA al tubo. ml de la mezcla para |a prueba.




Proceso de Preparacion
de Prueba de Toxoplasma

Aplicable a :

& Kit de Prueba de Toxoplasma
T.gondii Pipetee 0.6 ml de solucion de  USe d_“” ngezvo gotelro de‘::lsechable para
reservacion del tubo 2 a un tubo  @nadr : m e  sangre
p anticoagulada con EDTA al tubo de

de centrifugacion (1.5 ml). ,
- { ) centrifugacion.

Seleccion del Tipo de Muestra

El titulo es alto 2-3 semanas después de la
infeccion IgM(+) — Infeccion Temprana

2-3 semanas después de la infeccion,
Heces PCR(+) — Excreta los ooquistes
B 4 Semanas
l Tiempo de Infeccion

b e—e———-—)

L —
Sangre PCR(+) —Fase aguda de la infecci6n

Mezclar

gp:“¥i';‘ad?(;“°|“t;: 59:“?“35,6‘"’:9“‘6*2 Mézclelo invirtiéndolo durante 2—3 minutos 0 Use un nuevo gotero desechable para tomar
bt S el coldquelo en el mezclador vortex. 0.2 ml de la mezcla para la prueba.

08




Proceso de Preparacion de
Muestra Mixta de Hisopos
Oculares/Orales/Nasales y
Fecales

Aplicable a:

Panel de Chequero Par Cachorros 2-en-1

CcbhyV, CPV
| Panel de Chequero Par Gatitos 3-en-1

FPV, FHV-1, FCV

Humedezca el primer hisopo con solucién salina
normal, uselo para recoger secreciones oculares y
nasales. Mézclelo bien en la solucion de preservacion.

Humedezca el tercer hisopo con solucion salina y
uselo para recoger heces rectales (cubriendo 1/2-
2/3 de la punta). Mézclelo bien en la solucion de
preservacion.

Solucion
de Preservacion
de Muestra

Centrifugar

Centrifugar a 8000 rpm durante 5 minutos.

Use el segundo hisopo para recoger secreciones orales.
Mézclelo bien en la solucion de preservacion.

Solucion
de Preservacion
de Muestra

Mezcle los tres hisopos en la solucion de preservacion
por turno (unos 10 s cada uno) y retirelos.

Solucion
de Preservacion
de Muestra

Tome 0.2 ml del sobrenadante con un gotero para la

prueba.
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Sample

Proceso de Preparacion de
Ascitis y Derrame Pleural - ol ... "\/

- \de Preservacion
. |
i © derrame de Muestra
| pleural

Mezclar

Nota: El liquido cefalorraquideo, el humor acuoso y los

ganglios linfaticos mesentéricos tambien pueden Afnada 0.2 ml de ascitis o derrame

] pleural en |la solucion de preservacion con T | tubo d t 3zclelo bien.
detectarse con este kit. un gotero desechable. Gpe S IR0 COTURSURL Y MIELGIDI0 DS
Aplicable a:
® Panel de Mutacion FCoV/FIP

FCoV (FECV + FIPV) o i o

0.2ml |

Sobrenadante

\
o
Centrifugar

Preciptacion "ﬂr /

Tome 0.2 ml del sobrenadante con un gotero
para la prueba.

Centrifugar a 8000-12000 rpm durante 1 minuto.




Proceso de Preparacion de
Hisopo de Mucosa Bucal

Aplicable a:
@ Kit de Prueba de Genotipado 3-en-1

para Miocardiopatia Hipertrofica Felina (HCM) Introduzca un hisopo en la mucosa bucal Cologue otro hisopo en el otro lado de la
MYBPC3 gene g. 2395G > C, g. 12184C > T del gato y girelo 5-10 veces. mucosa bucal y girelo 5-10 veces.

ALMS1 gene g. 146624G > C

@ Kit de Prueba de Genotipado para

Enfermedad Poliquistica Renal Felina (PKD) o
PKD1 gene c. 10063C > A

| L pivee
k"‘.l ve Frevwsas on

prw Bl opm oo

e Freoweey g e

pre Pl pm amry

El gato debe estar aislado y en ayuno
durante media hora antes del muestreo.

Mezcle los dos hisopos en la solucion de Tome 0.2 ml de la mezcla con un gotero

preservacién por turno (unos 10 s cada UHO) Y para la prueba.
retirelos.




Proceso de Preparacion de
Hisopo Cutaneo

Aplicable a:

@ Kit de Prueba de
Leishmania

Leishmania

=

Si la piel del perro presenta ulceras, sangre
0 exudados, reduzca el volumen de
muestreo adecuadamente para evitar
resultados anormales causados por la
solucion viscosa.

Al aspirar la muestra procesada con una
pipeta, extraiga solo el sobrenadante y
evite aspirar el sedimento y el pelo.

\. v,

Recoja piel lesionada con un hisopo.

Centrifuge

Centrifugar a 4000—8000 rpm durante 5 minutos.

e b i
e Presssas Wi
L i Noilia

Mezcle bien el hisopo en la solucion de
preservacion.

Use el sobrenadante para laprueba posterior.
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